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ΠροδιαγραΦές νια σετ χορήγησης Φαοιιάκων με καρΦί.

Να έχει ενσωματωμένη βαλβίδα Προστασίας ελεύθερης ροής.

Να έχει ενσωματωμένο καθετήρα ιτροέκτασης περίπου 220 ιπ περίπου.

Να έχει ενσωματωμένο ψίλτρο νια ταυτόχρονη κατακράτηση ψυσαλίδων

Το υλικό να συμμορψώνεται με Το πρότυπο 150 9001,να ψέρει ένδειξη £Ε να είναιβιοσυμβατά ασψαλές, κατασκευασμένα σύμψωνα με τις διεθνείς ιτροδιαγραψές
Να διατίθεται με ψορητή ογκομετρική αντλία ΡίΑ ,με ελληνικό πιειιυ,με δυνατότηταασύρματης σύνδεσης μέσω οπιρυί€Γ του θεράιτοντος ιατρού με τον ασθενή σε ιίραγματικόχρόνο.

Να έχει συναγερμό αποκλεισμού γραμμής ,κένωσης, ασκού και χαμηλής ισχύος μπαταρίας.
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